Datenblatt

Werksprufschein fir Infrarotkamera Optris Pl Ser... Cl th

ACPIHTCERT Automation GmbH

Kalibrierzertifikat WKS 18010007
Zertfikat-Nr.

Calibration Certificate. Certificate No.

Gegenstand Vergleich

Object Intrared Imager dos Prilfings mit dor Anzeige dos
Vergleichsgerites, das durch den

™

Type Physikalisch-Technischen Bundesanstalt
(PTB) Kalibriert wurde.

Serien-Nr. Kamera 18012025

‘Serial No. Camera

The calibration is performed by comparison
with standards

Serlen-Nr.Optik 17120017 which are calibrated by the
Deutscher Kalibrierdienst (DKD) or
Physikalisch-Technische Bundesanstalt
(PTB).
Vergleichsgorte Serien-Nr.  Kalibrierzeichen  Kalibrierdatum
Calibrated Standards Sorlal No.  Calibration mark  Calibration date
OPTLS (8-14ym) 70101 73326 PTB 17 2017-06
OPTCTLZMHSF (1,64m) 10067604 73114PTB 16 201612
Exactus (0,9pm) EXA2074  73113PTB16 201612
nach ST-CAL", i
nach PCAL. / ,
the product fulfils PI-CAL".
X 25% (der Wert git)
2025°C or 20.25% (whichever is greater)
oder +-2°C
o2
55
10 191,144

Optris GmbH_Ferdinand Buisson-St. 14 D-13127 Berlin_ Tol: +49(0}30 500197-0
Fax

Bezeichnung ACPIHTCERT
Modell Werksprifschein inkl. Kalibrierung bei +1200°C fur Optris Pl Serie
Baureihe IR-Kameras Precision Line PI
Beschreibung Der Werkspriifschein wird bei Bestellung zusammen mit dem Gerat verschickt und

zertifiziert die prézise Messgenauigkeit der IR-Kamera anhand von drei
unterschiedlichen Werten innerhalb des Temperatur-Messbereichs

Zubehor Kalibrierung
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